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MODIFICATION ACCEPTANCE LETTER (MAL)
FOR

Approved Meters and Devices 

Type of Device

Gas Diaphragm Meter

Purpose

The purpose of this letter is to convey details of modifications to meters which have previously received approval of type
recognition from Measurement Canada. These modifications have been evaluated by the Approval Services Laboratory in
accordance with national requirements and shall be considered to be included within the scope of the originally issued Notices
of Approval specified in this document and any subsequent revisions to these Notices of Approval.

Scope

The modifications described in this letter affect meters identified in the following Notice of Approval:

Approval Number

AG-0355

Applicant

Canadian Meter Company Inc.
3037 Derry Road West

Milton, Ontario
L9T 2X6

Description of Modifications

This Modification Acceptance Letter serves notice to add models AC-250RAL and ACM-250RAL to Notice of Approval
AG-0355 and any subsequent revisions thereof. These are remanufactured aluminum case diaphragm meters that are
respectively identical to the currently approved remanufactured models AC-250R and ACM-250R. The only difference is
that the AC-250RAL and ACM-250RAL have a larger body casting with ten fasteners mounting front or back covers.
The measurement sensitive components remain unchanged.

Randy Byrtus 
Approvals Technical Coordinator
Fluid  Measurement Discipline
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LETTRE D’ACCEPTATION DE MODIFICATION (LAM)
pour 

Compteurs et appareils approuvés 

Type d’appareil

Compteur de gaz à membrane

Objet

La présente lettre vise à expliquer les détails des modifications apportées aux compteurs dont le type a déjà été approuvé par
Mesures Canada.  Ces modifications ont été évaluées par le Laboratoire des services d’approbation en conformité aux
exigences nationales et doivent être considérées comme faisant partie de la portée des avis d’approbation d’origine énumérés
dans le présent document et de toutes leurs révisions subséquentes.

Portée

Les modifications décrites dans la présente lettre s’appliquent aux compteurs visés par l’avis d’approbation suivant :

Numéro d’approbation 

AG-0355

Requérant

Canadian Meter Company
3037 Derry Road West

Milton, Ontario
L9T 2X6

Description des modifications

 La présente lettre d’acceptation de modification indique qu’il faut ajouter les modèles AC-250RAL et ACM-250RAL à 
l’avis d’approbation AG-0355 et à ses révisions subséquentes.  Il s’agit de compteurs à membrane à boîtier en aluminium
remis à neuf qui sont respectivement identiques aux compteurs remis à neuf des modèles AC-250R et ACM-250R
actuellement approuvés, sauf que que les modèles AC-250RAL et  ACM-250RAL présentent un corps coulé plus large
muni de dix attaches sur les couvercles avant et arrière.  Les composants métrologiques sont inchangés. 
 

Randy Byrtus 
Coordonnateur technique des approbations 

Mesure des fluides 


