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MODIFICATION ACCEPTANCE LETTER 

(MAL) 
for 

Approved Measuring Devices 
 

 LETTRE D’ACCEPTATION DE 
MODIFICATION (LAM) 

pour 
Compteurs et appareils approuvés 

 
 

The purpose of this letter is to convey details of 
modifications to liquid measuring devices, which 
have previously received approval of type 
recognition from Measurement Canada. These 
modifications have been evaluated by the Approval 
Services Laboratory in accordance with national 
requirements and shall be considered to be included 
within the scope of the originally issued Notices of 
Approval specified in this document and any 
subsequent revisions to these Notices of Approval. 
 
The modifications described in this letter affect 
devices identified in the following Notice(s) of 
Approval: 
 

 La présente lettre vise à expliquer les détails des 
modifications apportées aux appareils de mesure de 
liquides dont le type a déjà été approuvé par Mesures 
Canada. Ces modifications ont été évaluées par le 
Laboratoire des services d’approbation en conformité 
aux exigences nationales et doivent être considérées 
comme faisant partie de la portée des avis 
d’approbation d’origine énumérés dans le présent 
document et de toutes leurs révisions subséquentes. 
 
 
Les modifications décrites dans la présente lettre 
s’appliquent aux appareils visés par les avis 
d’approbation suivants : 
 

 
APPROVAL NUMBERS / NUMÉROS D’APPROBATION 

 
AV-2372 

AV-2410C 
 

TYPE OF DEVICE  TYPE D’APPAREIL 
 

Diesel/Gasoline Dispenser  Distributeur d’essence/de diesel 
 
 

APPLICANT  REQUÉRANT 
 

Gilbarco Inc. 
7300 W. Friendly Ave. 

Greensboro, NC  
27420 
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DESCRIPTION OF MODIFICATIONS  DESCRIPTION DES MODIFICATIONS 
 

The Insite360, a remote site monitoring and 
payment management system, is allowed to be 
installed on a limited number of dispenser units 
(approximately 20) as a pilot project (proof of 
concept PoC) until December 31, 2018. The 
device has no metrological impact and should not 
allow resetting during a transaction. This MAL 
extends the permissive time that was allowed on 
MAL V-288. 

 Le Insite360, un système de surveillance du site à 
distance et de gestion de paiement, est permis d’être 
installé sur un nombre limité d'unités de distribution 
(environ 20) en tant que projet pilote (preuve de 
concept PoC) jusqu’au 31 décembre, 2018. Le 
dispositif n'a pas d'impact métrologique et ne doit 
pas permettre la réinitialisation lors d'une 
transaction. Cette LAM prolonge le temps permit par 
la LAM V-288. 

 
 
 
 
 

SIGNATURE AND DATE  SIGNATURE ET DATE 
 
 

Original copy signed by: / Copie authentique signée par: 

Alain Gagné 
(Acting) Manager, Liquid Measuring Laboratory 

(Intérim) Gestionnaire, Laboratoire de mesures des liquides 
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2018.03.01 
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